Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Wojewoddzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Plocku

TZPiZI.3813/..g/(.l{..../18 Plock, dnia 26 lutego 2018 roku

Wykonawcy uczestniczgcy
W postepowaniu nr
TZPiZ1.3813/01/D/18

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawg pn.: zakup sprzetu medycznego jednorazowego uzytku w
roku 2018 dla SP ZOZ WSPRITS w Ptocku.

L Dzialajac w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawg PZP, Zamawiajacy
przekazuje tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami:

Czesé 1, poz. I (1-8) - Czy Zamawiajacy dopusci cewniki do odsysania z gltadkg powierzchnia
posiadajace 1 centralny otwor i dwa otwory boczne naprzemianlegle, spelniajace pozostate parametry?
Odpowiedz.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Cz¢s¢ 1, poz. 1T (9-25) - Czy Zamawiajacy dopusci rurki intubacyjne wykonane z PCV, nie pokryte
silikonem, spehiajace pozostale parametry?

Odpowiedz. '

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Cz¢s¢ 1, poz. VI (48-52) - Czy Zamawiajacy dopusci strzykawki dwuczesciowe posiadajgce biaty
tlok, z nazwa producenta umieszczong na kazdym jednostkowym opakowaniu?

Odpowiedz.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czesé 1, poz. 54-58 - Czy Zamawiajacy dopusci kaniule dozylna z nazwa producenta umieszczong na
kazdym jednostkowym opakowaniu, spetniajaca pozostate parametry?

Odpowiedz.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Cz¢s¢ 1, poz. 54-58 - Czy Zamawiajacy wymaga kaniul wyposazonych w specjalne wyciecie
zapewniajace natychmiastowa wizualizacje wyptywu krwi?

Odpowiedz.

Zamawiajacy nie wymagat kaniul wyposazonych w specjalne wyciecie zapewniajgce natychmiastowa
wizualizacje wyptywu krwi, ale dopuszcza je do realizacji.

Czesé 1, poz. XI (poz. 70) - Czy Zamawiajacy dopusci aparat do przetaczania pltyndw infuzyjnych
wolnych od ftalanéw, co potwierdza karta techniczna producenta?

Odpowiedz.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Cz¢s¢ 1, poz. XI (poz. 72) - Czy Zamawiajacy dopusci kateter — dren medyczny do odsysania z
koncoéwka prosta w postaci zestawu skladajacego si¢ z koncoéwki do odsysania Ch23 $r.
3,80/7,59/11,85 mm) i drenu Ch24 o dlugosci 210 cm?

Odpowiedz.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Cze¢s¢ 1, poz. XII (poz. 79) - Czy Zamawiajacy dopusci prowadnice do rurek intubacyjnych w
rozmiarach 6Fr?

Odpowiedz.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czes¢ 1, poz. XII (poz. 80-81) - Czy Zamawiajacy dopusci prowadnice do rurek intubacyjnych w
rozmiarach 10Fr?

Odpowiedz.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czes¢ 1, poz. XII (poz. 82) - Czy Zamawiajacy dopusci prowadnice do rurek intubacyjnych w
rozmiarach 14Fr?

Odpowiedz.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czes¢ 1, poz. XII (poz. 79) - Czy Zamawiajacy dopusci prowadnice do rurek intubacyjnych w
rozmiarach 6Fr?

Odpowiedz.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czesi¢ 1, poz. 133- Czy Zamawiajacy dopusci serwete o wymiarach 60x50 ¢cm?

Odpowiedz.

Zamawiajacy dopuszcza serwetg o wymiarach 60x50 cm..

Cz¢s¢ 1, poz. 137 — Zwracam si¢ z prosba o podanie nazwy producenta ssaka do jakiego nalezy
zaoferowaé wklady jednorazowe?

Odpowiedz.

Nazwa producenta ssaka firma Boscarol.

II.  Wyjasnienia i wprowadzone zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia sg
wigzace dla wszystkich Wykonawcéw i nalezy je uwzgledni¢ przy sporzadzaniu oferty.
Zamawiajacy poprawiong umowa zamiesci na stronie internetowej www.bip.wspritsplock.pl .

III.  Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze pozostale zmiany STIWZ pozostaja bez zmian.
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