Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej -
Wojewodzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Ptocku

TZPiZI.3813/..g.(Q.2) .../18 Ptock, dnia 27 lutego 2018 roku

Wykonawcy uczestniczgcy
W postepowaniu nr
TZPiZ1.3813/01/D/18

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdOwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe pn.: zakup sprzgtu medycznego jednorazowego uzytku w
roku 2018 dla SP ZOZ WSPRITS w Plocku.

L Dzialajagc w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawa PZP, Zamawiajacy
przekazuje tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami:

Pytania

W  celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego
przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizacje umowy po stronie Zamawiajgcego.

Odpowiedz

Zamawiajgcy dopisze do umowy adres mailowy osoby odpowiedzialnej za realizacje zaméwienia.

Dotyczy Czesci 1
Pozycje 1 -8
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie do zaoferowania Cewnika do odsysania gérnych drog
oddechowych z otworami na przemian leglymi, wykonane z migkkiego i elastycznego PCV
powierzchnia zmrozona.

Odpowiedz

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pozycje 9 - 25
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie do zaoferowania Rurki intubacyjnej bez mankietu / z
mankietem wykonanej z elastycznego PVC.

Odpowiedz

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pozycje 26 - 33
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie do zaoferowania Rurki ustno - gardtowej wykonane;j z
wysokiej jakosci PE (polietylenu) pozbawionego PCV oraz ftalanéw, anatomiczne wygiecie rurki
pozwalana udroznienie gérnych drég oddechowych i swobodny przeptyw gazéw anestetycznych,
powietrza, rozmiary kodowane kolorami, numeryczne oznaczenie rozmiaru na rurce,
jednorazowego uzytku, sterylizowana EO. Pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe.

Odpowiedz

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pozycje 34 - 44
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie do zaoferowania Cewnika Foleya, wykonany z miekkiego
i elastycznego lateksu, silikonowana powierzchnia zastawka plastikowa, pskowany podwéjnie,
sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowiedz

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pozycje 48 - 51
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie do zaoferowania Strzykawki jednorazowej,
dwuczesciowej, jatowej z przezroczysto matowym ttokiem, nie zawiera silikonu i lateksu- gtadka i
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stabilna praca ttoka, niebieska skala idealnie kontrastujgca i czytelna, niezmywalna, rozszerzona
skala, logo producenta na strzykawce.

Odpowiedz

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pozycja 52
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie do zaoferowania Strzykawki o pojemnosci 100ml z
konicéwka do cewnikowania, 3 czeSciowa, z dodatkowym tgcznikiem luer, sterylna, bez lateksu,
dwustronna czarna skala, skala do 100ml, na korpusie strzykawki nazwa wiasna oraz nazwa
producenta.

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza oferowang Strzykawke.

Pozycje 54 - 58
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie do zaoferowania Kaniule dozylne bezpieczne wykonane z
PTFE ( podwdjnie oczyszczony teflon ) i zastawka antyzwrotng silikonowa. Wktucie z
dodatkowym portem iniekcyjnym - zabezpieczonym obrotowym - samo domykajgcym sie
koreczkiem z oznaczeniem z Logo producenta kaniul na korpusie, w kolorze odpowiadajgcym
migdzynarodowemu kodowi rozmiaréw. Cewnik widoczny - kontrastujgcy w RTG,
cienko$cienny o gtadkiej powierzchni oraz gtadkich wyprofilowanych krawedziach -
dopasowujacy sie szczelnie do mandrynu ( zapewnia atraumatyczne i ptynne przejscie przez
skore i Sciane naczynia ) oraz dopasowujacy sie do naczynia pod wplywem temperatury. System
zabezpieczajacy przed zaktuciem i rozpryskiwaniem sie krwi z kolorowym oznaczeniem wg
standardéw ISO, plastikowo- metalowy, nie zmieniajgca techniki zalozenia. Opakowanie sztywny
-szczelny blister - pack doktadnie dopasowany do ksztattu wktucia (mata objeto$¢ opakowania)
na opakowaniu informacje o materiale z jakiego wykonana jest kaniula , informacja o braku
zawarto$ci LATEXU , data wazno$ci , wszystkie parametry kaniuli : rozmiar, $rednica. zew. ,
dtugo$¢ kaniuli, przeptyw , oraz piktogram wskazujgcy miejsce otwarcia.
Pozycja 55 - przeptyw 125 ml/min
Pozycja 56 - przeptyw 180 ml/min
Pozycja 57 - przeptyw 90 ml/min
Pozycja 58 - przeptyw 60 ml/min

Odpowiedz

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pozycja 70
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie do zaoferowania Przyrzadu do przetaczania ptynéw
infuzyjnych, zawierajacy dwukanatowy kolec komory kroplowej. Elastyczna komora kroplowa o
wielko$ci 6 cm zaopatrzona w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieska
klapka. Dodatkowe skrzydetka dociskowe utatwiajg wktucie zestawu do pojemnika z ptynem.
Filtr 15pm, kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml. Dren o dtugo$ci min. 150 cm
zakonczony Luer-Lock, wyposazony w zacisk rolkowy posiadajacy pochewke na igte biorczg oraz
zaczep do podwieszenia drenu. Oba konice przyrzadu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi
kapturkami, Dren ustabilizowany foliowa opaska. Opakowanie typu blister-pack z kolorowym
kodem identyfikujacym rodzaj przyrzadu. Sterylny.

Odpowiedz

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pozycja 117 - 121
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie do zaoferowania rurki krtaniowej LTS-D zamiast rurki
LT-D, gdyz rurka LT-D nie jest juz produkowana, a w jej miejsce producent dostarcza wytgcznie
rurki LTS-D, czyli dwus$wiatlowe z mozliwoscia zgtebnikowania zotgdka. Rurki te ponadto
posiadajg znacznik gtebokosci oznakowany wytgcznie kreskami, a nie cyframi.

Odpowiedz

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pozycja 134
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie do zaoferowania Workéw na odpady medyczne
czerwone 50cm x 60cm konfekcjonowanych w opakowaniach po 100 sztuk z jednoczesnym
przeliczeniem ilo$ci na 50 op.
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Odpowiedz

Zamawiajgcy dopuszcza oferowane worki z przeliczeniem ilo$ci

Pozycja 135
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie do zaoferowania Workéw na odpady medyczne
czerwone w rozmiarze 60 cm x 100cm konfekcjonowane po 1 sztuce z przeliczeniem ilo$ci na
5.000 sztuk.

Odpowiedz

Zamawiajgcy dopuszcza oferowane worki z przeliczeniem ilo$ci.

Pozycja 136
Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie do zaoferowania Workéw na odpady medyczne
czerwone w rozmiarze 70cm x 110cm.

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza oferowane worki.

II.  Wyjasnienia i wprowadzone zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia sa
wigzace dla wszystkich Wykonawcow i nalezy je uwzgledni¢ przy sporzadzaniu oferty.
Zamawiajacy poprawiong umowa zamiesci na stronie internetowej www.bip.wspritsplock.pl .

III.  Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze pozostale zmiany SIWZ pozostaja bez zmian.
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