Samodzieiny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
Wojewddzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Plocku

1zpizr-250,. 1090 /17 Plock. dnia 21.03.2017r,

WYKONAWLCEY
Lapytania ofertowego.

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawe pn.: sprzet jednorazowego uzvtku w roku 2017 dia 5P 707
WSPRITS w Plocku. Znak: TZRPIZI-Z0.250/08/D/17.

Zamawiajgcy informuje, Ze w zwigzku z ogloszeniem przedmictowego zapytania ofertowego wplynely
nastepne pytania, ktdrych tres¢ przekazujemy wraz z odpowiedziami:

Paidet VI

Pyt. 1 — Czy Zamawiajgcy w zakresie pakietu nr VII pozycii 53-57 dopusci: kaniule dozylne wykonane
z poliuretany, posiadajgce 3 dobrze widoczne paski kontrastujace w RTG, dodatkowy port do
wstrzyknied, filtr hydrofobowy, przeZroczystg komore kontrolng ?

Odpowied?.

Lamawiajacy podirzymije zapisy zapytania ofertowego.

Pyt. 2 — Czy Zamawiajgcy w zakresie pakietu nr VII, pozycii 58-60 dopusci: Kaniule dozylne
bezpieczne, posiadajgce automatyczny mechanizm bezpieczenstwa chronigey podczas ugycia i po
uzyciu, konstrukcja korka portu bocznego, utrudniajgca samoczynne otwieranie sie korka portu ?
Odpowied?,

Lamawiajgcy podirzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Grupa I, pozycije 1 - 8.

Czy Zamawiajacy dopusci cewniki do odsysania g.d.o. z otworem koncowym oraz dwoma otworami
bocznymi naprzemianlegtymi, spelniajace pozostate wymagania SIWZ?

Odpowied?.

Lamawiajacy podireymuje zapisy zapytania ofertowego.

Grupa IT, pozycie 8 - 25

Czy Zamawiajacy dopusci rurki intubacyine bez powioki silikonowej, spetniajace pozostate wymagania
SIWZ?

Cdpowied?.,

Lamawiajacy podirzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Grupa VI, pozycia 52

Czy Zamawiajacy dopusci strzykawke bez skali rozszerzonej, spetniajaca pozostalte wymagania SIWZ?
Odpowied?,

Zamawiajacy dopusci strzykawke bez skali rozszerzonej, .ktéra spelnia pozostale
wymagania zapytania ofertowego.

Grupa VII, pozycie 53 ~ 57

Czy Zamawiajacy dopusci kaniule wykonane z teflonu (FEP), posiadajace 2 paski kontrastujace w RTG
oraz zastawke zapobiegajacy cofaniu sie krwi zamiast hydrofobowej membrany, spehniajace pozostale
wymagania SIWZ ?

Odpowied?,

Zamawiajacy podirzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Grupa VII, pozycie 58 - 60

Czy Zamawiajgcy dopusci kaniule dolylne bezpieczne wyposazone w korek domykany recznie,
spetniajgce pozostate wymagania SIWZ 7

Cdpowied?,

Lamawiajacy podirzymuje zapisy zapytania ofertowego.
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Grupa XL, pozycia 75

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw do odsysania pola operacyinego z koncdwka zakrzywiong o $rednicy
3,80 x 7,49mm lub o srednicy 4,45 x 6,50mm, spelniajacy pozostate wymagania SIWZ ?

Odpowied?.

Zamawiajacy podirzymuje rapisy zapytania ofertowego.

Grupa XII, pozycie 79 - 80

Czy Zamawiajgcy dopusci filtr dla noworodkow i dzieci o masie ciata pomiedzy 3 - 20 kg lub o zakresie
objetosci oddechowei 50 - 250 ml, spetniajacy pozostale wymagania SIWZ ?

Odpowied?.

Zamawiajacy dopuszoza zaoferowany filtr dla noworedkdw.

Czedé 1, grupa I- Czy Zamawiaigcy dopusc cewniki do odsysania gdrnych drég oddechowych z
otworami naprzeciwleghymi?

Odpowied?,

Lamawiajacy podirzymuje zapisy zapytania oferfowego.

Czedé 1, grupa 1~ Czy Zemawiajacy dopusci cewniki do odsysania gornych drdg oddechowych bez
zmrozone] powierzchni?

Odpowied?,

Lamawiajacy podirzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Czesc 1, grupa II- Czy Zamawiajacy dopusci rurki intubacyjne z termoplastycznego PCV nie pokryte
silikonem?

Cdpowied?,

Zamawiajacy podlrzymuie zapisy zapytania oferfowego.

Czesdé 1, grupa VI, pozycia 52— Czy Zamawiajacy dopusci strzykawke Janet z nazwa producenta
umieszczong na kazdym pojedynczym opakowaniu jednostkowym?

Odpowied?.

Zamawiajacy dopuszcza zavferowana strzykawke.

Czesé 1, grupa VI, pozycja 52— Czy Zamawiajacy dopusci strzykawke Janet trzyczedciowa?
Cdpowied?, :

Zamawiajacy dopuszcra zacferowana strzykawke,

Czes 1, grupa VI, pozycia 52— Czy Zamawiajacy dopusc strzykawke Janet z biatym tokiem i
czarng czytelng nierozszerzong skala (100 m) ?

Cdpowied?,

Zamawiajacy dopuszczs zaoferowans strzykawke.

Czedé 1, grupa XI, pozycja 75 Czy Zamawiajacy dopusci dren medyczny do odsysania z koacdwka
do odsysania 5,6 mm, spelnialgcy pozostate parametry?

Odpowieds.

Lamawiajacy podirzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Czesd 1, grupa XI, pozycja 75— Czy Zamawiajacy dopusci dren medyczny do odsysania z kofcdwka
do odsysania w rozmiarze CH 23 - @ 3,80 mm/7,59 mm/11,85 mm (wew./zew.)?

Odpowieds.

Zamawiajacy podtrzymuje rapisy zapytania ofertowego.

Czes€ 1, grupa XI, pozycja 75— Czy Zamawiajacy dopusci dren medyczny do odsysania z zgieta
koncowka do odsysania, spelniajacy pozostale parametry?

Odlpowied?.

Zamawiajacy podtrzymije zapisy zapytania ofertowego.

Czedé 1, grupa XIII, pozycia 108-109- Czy Zamawiajacy dopudci stabilizator do rurek
intubacyjnych w postaci miekkiej opaski z pianki regulowany przy pomocy rzepu, bez $rubek? W skiad
stabilizatora wchodzi pasek naklejany na rurke intubacying pozwalajacy na utrzymanie rurki w jednym
miejscu i jei stabilizacje.

Odpowieds.

Zamawiajacy podirzymuje zapisy zapytania ofertowego.

CzesC 1, grupa XIII, pozycia 132- Czy Zamawiajacy oczekuje maski o skutecznosci filtraci
bakteryine] na poziomie co najmniej 99,99%?

Odpowied?.

Nie. Ale Zamawiajacy dopuszcza zaoferowana maske,



Czeéé 1, grupa XI1I, pozycia 133 Czy Zamawiajgcy dopusc serwetg sterylng o wymiarach 45x45
cm?

Odpowied?.
Zamawiajacy dopuszcza zaoferowang serwele

Pozostate zapisy zapytania ofertowego pozostaja bez zmian,
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