Samodzielny Publiczny Zakiad Opieki Zdrowotnej
Wojewodzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Plocku

TZPIZE.3813/4%%3"./18 Piock, dnia 27 kwietnia 2018 roku

Wykonawcy uczesiniczacy
w postgpowaniu nr
TZPIZL3B13/02/D/18

Dotyezy:  postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego  prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe pn.: zakup lekdw, materiatdw opatrunkowych i gazikdw nasaczonych
atkoholem w roku 2018 dia SP ZOZ WSPRITS w Plocku.

i Dziatajac w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowiesn publicznych {Dz. U.
z 2017r. poz. 1579 i 2018} zwanej dalej ustawag PZP, Zamawiajacy przekazuje tresc zapytan wraz
z wyjasnieniami.

Poniisze pytania dotvers opisu przedmiotu zamdwienia w Credcl nr 1 poz, 72, 76 1 77 w przedmictowym

postepowaniu:

1. Z uwagi na fakt, Ze opis przedmiotu zamdwienia, podajac w kaide] z w/w pozycji nazwe wlasng
glukometrdw bedaca zastrzeionym znakiem towarowym konkrefnege producenia, specyfikuie wytacznie
paski testowe konkretnych wytwércéw (ze wegledu na zabezpieczong konstrukcyinie kompatybiinosé
danego modelu glukometru wylgcznie z paskami testowymi konkretnego producenta), co ogranicza
konkerencje asortymentowo-cenows, zwracamy uwage, ie nie istnieie realna koniecznoéd postugiwania
sie paskami festowymi | glukometrami konkretnych producentdw, gdyz jest to drobny, zuiywainy,
przenoény sprzgt nie wymagajacy szczegdinych, profesjonalnych kwalifikaci jedli chodzi o obstuge
{przeznaczony przede wszystkim dia uzytkownikdw nieprofesjonainych), ktdry moze byé w kazdej chwili
zastgpiony sprzetem  innego producenta, Majac na uwadze powyisze zwracamy sie z zapytaniem czy
Zamawlajacy, postepujac zgodnie z obowiazujgoymi przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych
{art. 7 | 29 Pzp} dopuszcza konkurencyjne paski testowe {wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi
glukometréw) charakiteryzujace sie opisanymi poniie] cechami: a) Funkcia Aute-coding; b) Automatyczne
wykrywanie zbyt mate] ilosci krwi wprowadzone] do paska wraz z wyswietleniem odpowiedniego
komunikatu informujacego o niecatkowitym wypeinieniu paska na wydwietlaczu glukometru; ¢} Enzym
oksydaza glukozy; d zakres wynikdw pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e} Czas pomiaru od chwili
wprowadzenia probki 5s i wietkod$é probki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umozliwiajacy
wykonywanie pomiardow we krwi wiosniczkowej osob dorostych | noworodkdw; g} bezdotvkowy wyrzut
zuzytego paska po pomiarze za pomocy przycisku; h) stabilnosc paskdw testowych i plyndw kontrolnych
wynoszaca & miesiecy po otwarciu fiolid; i} temperatura dziafania paskdw testowych w zakresie 5-45°C,
przechowywanie do 30°C; |} podswietlany ekran glukometru; k) paski posiadajace wszelkie dopuszczenia i
certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

Wylasnienie
Zamawiajacy w SIWZ w paragrafie 3 ust. 11 zapisal - W sytuacii, jesli zamawiajacy wskazuje w instrukcii
dia Wykonawcéw — opisie przedmiotu zamowienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zrédia lub
szczegdlny proces, kidry charakteryzuje produkty fub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
jezell mogloby to doprowadzié do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektdrych wykonawcdw lub
produkidw, chyba, ze lest fo uzasadnions specyfika przedmiotu zamdwienia | zamawiaiacy nie moie
opisac przedmiotu zamdwienia za pomocy dostatecznie dokiadnych ckredlen, to Zamawiajacy dopuszcza
skiadanie ofert réwnowainych w zakresie sporzgdzonego opisu przedmiotu zamdwienia.

Odpowiadajac na pytanie Zamawiajacy dopuszeza konkurencyjne paski testowe do glukometrdw wraz
z przekazaniem kompatybilnych z nimi gleukometrami w Hodci minimum 25 glukometrow przy pierwszej
dostawie, na zasadzie okreslonej przez Zamawiajacego.
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2. Czy Zasmawiajgcy dopuszcza zioZenie oferty w postaci paskdw testowych do glukometrdw (wraz 2
przekazaniem kompatybilnych glukometrow), charakteryzujacych sie opisanymi ponizej parametrami:
a) Funkcja Auto-coding eliminujaca koniecznoéé kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt matej
Hosci krwi wprowadzonej do paska wraz z wydwietleniem odpowiedniego komunikatu informujacego o
niecatkowitym wypelnieniu paska na wyswietlaczu glukometru; ¢) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-
FAD; d} Kapilara samozasysajgca krew; e-f) Wyrzut zuiytego paska za pomocg przycisku, dobrze
oznaczone kontrastowyrmn wskainikiem miejsce zasysania krwi w przedniej czedcl paska nieco ponizej
szczytowej; g) Mozliwosé wykorzystania jednostkowego opakowania paskdw testowych w ciagu 8
miesigcy; h) zakres hematokrytu 20-60% | zakres pomiarowy 10-900 mg/di przy dokiadnosci wynikdw
zgodnej z wytycznymi aktualinej normy 1SO 15197; 1) zalecana temperatura przechowywania paskdw w
zakresie 1-32°)) paski posiadajace wszelkie dopuszezenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z
polskim prawem.

Wyjasnienie

Cdpowiadajac na pytanie Zamawiajgcy dopuszeza konkurencyjne paski testowe do glukometrdw wraz

z przekazaniem kompatybilnych z nimi gleukormetrami w ilodci minimum 25 glukometréw przy pierwszej

dostawie, na zasadzie okreslone] przez Zamawiajacego.

3. Czy Zamawiajacy dopuszcza konkurencyjne paski testowe do glukometru z szerokim spektrum
zastosowarnt (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometréw), charakieryzujace sie nastepujacymi
parametrami: a) zakres wynikéw pomiaru 20-600 mg/d! i zakres hematokrytu 0-70%, umoiliwiajacy
wykonywanie pomiardw glikemil we krwi osdb dorostych i noworodkéw, przy dokiadnodcl zgodnej 2
wytycznymi aktuainej normy 1SO 15197:2015; b wyrzut zuzytego paska za pomocy praycisku; ¢) paski
nie wymagajgce kodowania; d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; e) stabilnoéé paskéw
testowych wynoszgca 6 miesiecy po otwarciu pojedynczej fiolki; f} wielkosé probki 0,5 mikrolitra, czas
pomiaru 5s; g) paski posiadajace wszelkie dopuszczenia | certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z
polskim prawem?

Wyjasnienie

Cdpowiadajgc na pytanie Zamawiajacy dopuszeza konkurencyjne paski testowe do glukometrdw wraz

z przekazaniem kompatybilnych z nimi gleukometrami w ilesci minimum 25 glukometréw przy pierwszej

dostawie, na zasadzie okredlonej przez Zamawiaigcego.

i Wyjasnienia | wprowadzone zmiany tredci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia sg wigigee dia
wszystkich Wykonawcdw i nalezy je uwzgledni¢ przy sporzadzaniu oferty. Zamawiajacy poprawiona
umowa zamiesci na stronie internetowej www.bip. wspritsplock.p! .

N lednoczednie Zamawiajgcy informuje, te pozostate zmiany SIWZ pozostaja bez zmian.
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